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(200 kPa (2 bar))

Light crucible aluminum, 
20 ul

( )

Standard crucible 
aluminum, 40 ul

20~160 ul aluminum

100,or 160ul aluminum
crucible,



Needle thin (0.35 mm)
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2 MPa

Kel-F
(polytrifluorochloroethylene, PCTFE) are also 
available (ME-00026933);
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注意事項 

 

●開始使用: 

1.移除所有坩鍋 

2.冷卻器暖機 25℃ 60min 空氣 40ml/min 

3.預跑一次自己的實驗條件 (不放坩鍋) 確認機器無問題 

●使用中: 

1.腔體冷卻至室溫才能開啟遮罩。 

2.請使用鑷子接觸坩鍋及儀器 (不要用手)。 

3.確認打錠器的模式，打錠時最多旋轉一圈。 

 

●使用結束: 

1.移除所有坩鍋 

2. Burn out 以 20℃/min 上升至 450℃ 持溫 10min 空氣 100ml/min 

3.腔體冷卻至室溫並保持氣體開啟 20min 後再關閉電源。 

4.關閉控制錶(x2)、氮氣鋼瓶。 

5.關閉螢幕及氣體幫浦電源。 

 


